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C € EliGene® COVID19 CONFIRM 500 RT

REF| 90078-RT-500 (pro 500 stanoveni)

SloZeni soupravy: Skladovani a doba pouzZitelnosti:

5 x 1450 pl Confirm Mix
2 x 275 pl Enzyme Mix

2 x 1300 pl IC RNA

1 x 150 pl PC SARS-CoV-2

Veskeré komponenty museji byt prepravovany a ulozeny pfi -20 °C. Kit a zbyvajici
MasterMixy museji byt skladovany pfri -20 °C v temnu.

1 x Instruction for Use

Ucel pousiti
EliGene® COVID19 CONFIRM 500 RT Kit je uréen pro kvalitativni detekci RNA SARS-CoV-2 viru. Soupravu lze
pouzit pro béZnou detekci i za Ucelem konfirmace vysledkd ziskanych jinou soupravou.

Princip metody

Tato diagnosticka souprava je zaloZena na reverzni transkripci virové RNA SARS-CoV-2 a nasledné jednokrokové
analyze pomoci gPCR. Pouzita je inovativni smés 3 sad primer( a 3 sond TagMan (sondy oznacené FAM pro
detekci virl a sondy oznacené HEX pro vizualizaci vnitfni kontroly) smichané v hotové smési SARS-CoV-2. Dva
cile amplifikuji rdzné sekvence specifické pro SARS-CoV-2, ovsem jejich detekce probihd v jediném kanalu.
Tento postup zabezpecuje pozitivni vysledky i v pfipadé mutace viru a byl zvolen s ohledem na jednoznacnou
intepretaci vysledkd a uZivatelsky komfort. Zaroven takovy format pfispiva k vysoké citlivosti metody. Zvysena
citlivost a specifita této soupravy je zaloZzena na amplifikaci dvou nezavislych cili SARS-CoV-2 v jediné PCR
reakci. Jedna se o cile v genu ORFlab a v genu E v RNA sekvenci viru SARS-CoV-2. Primery a sondy pouZité v
soupravé byly schvaleny a doporuceny WHO. Veskeré specifické primery a sondy pouZité v soupravach jsou
kazdy mésic ovérovany na zakladé databaze GenBank s novymi znamymi sekvencemi viru, aby byla kontinualné
zabezpecena Uplna funkcénost souprav. Veskeré oligonukleotidy a cile pouzité v této soupravé se lisi od
oligonukleotidl a cilll soupravy EliGene® COVID19 BASIC A RT, proto tyto soupravy lze pouZivat nezavisle na
sobé pro konfirmaci nebo detekci v pfipadé kontaminace laboratore.

Obecny uvod

Na konci prosince 2019 se ve Wu-chanu v provincii Hubei v €iné vyskytlo ohnisko neznamé choroby zvané
pneumonie z nezndmé pficiny. Pri¢inny virus byl pojmenovan jako tézky akutni respiracni syndrom koronavirus
2 (SARS-CoV-2) a pfrislusna infekéni choroba byla pojmenovana jako koronavirovd nemoc 2019 (COVID-
19).Koronaviry byly objeveny v 60. letech 20. stoleti a byly zarazeny do Celedi Coronaviridae, coZ je nejvétsi
rodina radu Nidovirales. SARS-CoV-2 je obaleny sféricky virus s jednovldknovou RNA s pozitivni polarizaci, ktery
se vyznacuje tim, Ze z povrchu virionu vycnivaji ,spike” proteiny. Jedna se o obaleny virus (obal je lipidova
dvojvrstva odvozena od membrany hostitelské buriky) s virovou strukturou tvofenou primarné ze strukturalnich
proteint jako je spike protein (S), membranovy protein (M), obalovy protein (E), nukleokapsidovy protein (N) a
hemaglutinin-esteraza (HE). RNA genom koronavirQ je druhym nejvétsim ze vSech RNA vir(, SARS-CoV-2 ma
velikost 29,9 kilobazi.

Vytvoreno: MARA Navod k pouziti EliGene COVID19 CONFIRM 500 RT
Misto uloZeni: https://www.elisabeth.cz/produkt-eligene-covid19-confirm-500-rt-cz.html
Tento dokument je majetkem ELISABETH PHARMACON, spol. s r. 0. Je ur¢en ke zverejnéni. Verze: 250422-02

Soubor stazen: 18.05.2024 07:39 online uzZivatel Strana 1z 12



ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.

- ®
H Rokycanova 4437/5
P E I Isa b et h 615 00 Brno-Zidenice, Ceska republika
h IC: 26258412, DIC: CZ26258412
: armacon Tel.: +420542 213 851
o E-mail: info@elisabeth.cz
www.elisabeth.cz A

Odbér vzorku, zpracovani a uchovavani

Klinicky material: Doporucena izolace NK:
Stéry (nosohltan, bukalni), Manudlni: EliGene® Viral RNA/DNA FAST Isolation Kit (15min protokol)
sliny, sputum, mo¢ chemagic Viral DNA/RNA kit (chemagen - PerkinElmer)

QlAamp DSP Virus Spin Kit nebo kity dle doporudéeni Qiagen

Vacuum/centrifugace: EliGene Viral RNA/DNA FAST 96 Vacuum lIsolation Kit
(<40 min/96 samples protocol)

Sérum, plasma chemagic Viral DNA/RNA kit (chemagen - PerkinElmer)
QlAamp DSP Virus Spin Kit nebo kity dle doporuceni Qiagen

Automaticka:

ZEPHYRUS Magneto automat (ELISABETH PHARMACON)
kity dle aktudlniho doporuceni

chemagic 360 izola¢ni automat (chemagen - PerkinElmer)
chemagic Viral DNA/RNA kit
chemagic Viral NA/gDNA kit

QlAcube izola¢ni automat

kity dle aktudIniho doporuceni

EliGene® COVID19 CONFIRM RT (90078-RT) a EliGene® COVID19 CONFIRM 500 RT (90078-RT-500) jsou uréeny
k primarni detekci viru SARS-CoV-2 a doplfiuji se soupravami EliGene® COVID19 BASIC A RT a EliGene®
COVID19 BASIC A500 RT. Interni kontroly vSech souprav EliGene® pro detekci viru SARS-CoV-2 jsou identické,
proto Ize RNA izolovanou interni kontrolou ze soupravy BASIC analyzovat soupravou CONFIRM a naopak.
Soupravy EliGene® CONFIRM lze pouzit k potvrzeni pozitivnich nebo dubidznich vysledki z jinych detekénich
souprav SARS-CoV-2 nebo mohou pomoci identifikovat zdroj kontaminace v laboratofi.

RNA se doporucuje eluovat do vody pro molekularni biologii. V disledku sloZeni elu¢nich pufri nékterych
vyrobcd mizZe dojit k inhibici PCR reakce slou¢eninami v elu¢nim pufru. Elu¢ni pufr izola¢ni soupravy EliGene
Viral RNA/DNA FAST Isolation lze pouzit bez obav z inhibice PCR, stejné jako s eluénimi pufry izolaénich
souprav doporucenych vyse. Pokud zamyslite pouZit izolaéni soupravy od jinych vyrobct, musi byt k izolaci
RNA pfidana interni kontrolni amplifikace (RNA) obsaZena v této soupravé, aby bylo jisté, Ze je vyloucena
inhibice elu¢nim pufrem.

Sérum:

Podle standardniho postupu odeberte vzorek séra do sterilni zkumavky. Vzorky prepravujte pfi 4 ° C do
laboratore. Vzorky séra jsou za téchto podminek stabilni maximalné 4 dny. Pro delsi skladovani zamrazte vzorek
na-70°C.

Doporucujeme pouzit objem 200 pl séra a eluc¢ni objem 50 ul vody PCR. Pred izolaci musi byt ke 200 ul vzorku
pfidan lyzacni roztok a po té 5 pl interni kontroly RNA (IC RNA).
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Stéry:

Stéry odebirejte dle standardniho protokolu do odbérovych zkumavek.
Doporucené odbérové tampony:

Flocked swabs (tampony vyrobené technikou semiSovani) po provedeni stéru vkladat do transportniho média
pro viry.

NepouzZivejte bavinéné tampony z diivodu mozné inhibice PCR reakce. Pro transport nepouZivejte suché
tampony!

Vzorky by mély byt pfepravovany do laboratore pfi 4 ° C (modry led). Stéry z oropharyngu i nasopharyngu jsou
pfi 4 ° C vtransportnim médiu pro viry stabilni minimdlné 3 dny od odbéru vzorkd. Pro delsi skladovéni
zamrazte vzorek na -70 ° C.

Dalsi moznosti je pouzivani inaktivacnich transportnich médii. Kazdé inaktivacni médium musi byt validovano
pro pouzitou metodu izolace RNA!

V pfipadé odbéru vzorkl do transportniho média by mélo byt pro izolaci RNA pouZito 200 pl nebo mnoZstvi
doporucené v navodu k pouziti pouZité izolacni soupravy. Po pfidani lyzacniho pufru musi byt do 200 pl
vzorku pouzitého k izolaci RNA pfidano 5 pul RNA interni kontroly (IC RNA).

Nezbytné vybaveni pro laboratorF

° Automatické pipety 1 - 1000 pl a sterilni $picky s filtrem prosté DNA/RNA a DN&z a RNaz (doporucujeme
plast pro diagnostické ucely s certifikatem CE).

° Sterilni plast (stripy, desticky, zkumavky) bez DNz a RNaz vhodny pro dany qPCR pfistroj.
° Sterilni stojanek prosty DNA/RNA a DN&z a RNaz.

e  Zarizeni pro qPCR — souprava je optimalizovana pro pfistroje LightCycler® 480 (Roche), QuantStudio 3 a 5
(ThermoFisher Scientific), Rotor-Gene Q (Qiagen) a CFX96 Touch (Bio-Rad). RT-qPCR vyuziva detekci
pomoci TagMan technologie (FAM a HEX znacené sondy) a mliZze byt pouZita i na dalsSich termocyklérech
umoznujicich detekci v téchto kanalech.

° Laboratorni ochranné rukavice a respiratory FFP3. Pracujte prosim v prislusnych boxech pro biologické
nebezpeci. Také odstied'ovani vzorkli musi byt provadéno v boxech pro biologické nebezpeci. Méjte na
paméti, Ze i virova RNA muZe zpuisobit infekci.

° ProtoZe se jedna o zavainy patogen, dodrZujte prosim aktualni doporuceni WHO pro laboratofe BSL2+
nebo BSL3.

Konfigurace qPCR pfistroje

° Pro detekci cilovych sekvenci SARS-CoV-2 jsou pouZity 3 sondy znacené FAM barvou (exc. 494 nm — em.
518 nm)

° Pro detekci Interni kontroly je pouZita sonda znacend HEX barvou (exc. 520 nm — em. 548 nm)

LightCycler® 480 (Roche):

Pro reakci pouZivejte pouze bilé desticky. PouZiti prihlednych desticek muiZe vést k poklesu citlivosti kitu.
NepouZivejte desticky opakované; pfi manipulaci s destickou miZe dojit ke kontaminaci laboratore.

V nabidce “Detection format” zvolte moZnost “ 2 Color Hydrolysis probe”.
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Nastavte nasledujici teplotni profil:

Step 1 - Analysis mode “None”, 1 Cycle

55°C 15 min Ramp rate (4.4°C/s) Acquisition mode “None”
Step 2 - Analysis mode “None”, 1 Cycle

95°C 2 min Ramp rate (4.4°C/s) Acquisition mode “None”
Step 2 - Analysis mode “Quantification”, 45 Cycles

95°C 5s Ramp rate (4.4°C/s) Acquisition mode “None”
55°C 15s Ramp rate (2.2°C/s) Acquisition mode “Single”
67°C 15s Ramp rate (4.4°C/s) Acquisition mode “None”

Step 3 - Analysis mode “None”, 1 Cycle
40°C 20s Ramp rate (2.2°C/s) Acquisition mode “None”

Kompletni teplotni profil mize byt také nahrdn z Run Template “EliGene_COVID19_ CONFIRM_LC480_v00.ixo".
Run Template mizZe byt importovan do softwaru v menu “Navigator” kliknutim na ikonu “Import” z CD
priloZzeného v kitu.

QuantStudio 3 a 5 (ThermoFisher Scientific):

Vyberte moznosti Experiment type,”Presence/Absence”, Chemistry “TagMan Probes” a Run Mode “Standard”.
Nastavte nasledujici teplotni profil:

UdrZovaci faze (Holding stage)

55°C 15 min Ramp rate (1.6°C/s)

UdrZovaci faze (Holding stage)

95°C  2min Ramp rate (1.6°C/s)

Cyklovaci faze (Cycling stage) — 45 cykli

95°C 55 Ramp rate (1.6°C/s)

55°C 15s Ramp rate (1.6°C/s) Data collection ON

67°C 155 Ramp rate (1.6°C/s)

Post-Read Stage

40°C  20s Ramp rate (1.6°C/s)

Sbér dat emisniho signdlu v druhém kroku cyklovaci faze pri 55 °C.

Kompletni teplotni profil mdze byt nahran jako Run Template “ EliGene COVID19 CONFIRM RT_QS3_v00.edt”
nebo “ EliGene COVID19 CONFIRM RT_QS5_v00.edt”. Run Template mUzZe byt zkopirovan z CD pfilozeného v
kitu.

Rotor-Gene 600 nebo Q (Qiagen):

V okné “New Run” vyberte volbu “Three Step”.

Vyberte ptislusny typ rotoru “Rotor Type” a kliknéte na tlacitko “Next”.
Nastavte nasledujici teplotni profil:

UdrZovaci faze (Holding stage)

55°C 15 min

UdrZovaci faze (Holding stage)

95°C 2 min
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Cyklovaci faze (Cycling stage) — 45 cykli

95°C 55

55°C 15s Odecet signalu v kanalech (Acquiring in channels) “Green” and “Yellow”

67°C 155

UdrZovaci faze (Holding stage)

40°C  20s

Pro moznost “Gain Optimization” vyberte moznost "Automatic gain optimization before first acquisition".

Kompletni teplotni profil mdZe byt nahran jako Run Template “EliGene COVID19 CONFIRM RT_Q-
GENE_v00.ret”.

Run Template mize byt zkopirovan z CD pfilozeného v kitu.

CFX96 Touch (Bio-Rad):

V uvodni moznosti “Startup Wizard Create” zaloZte novy “New Experiment” a vytvorte novy protokol “Create
New Protocol”.

Nastavte nasledujici teplotni profil:

Step1l 55°C 15 min

Step2 95°C 2 min

Step3 95°C 5s

Step4 55°C 15 s + Plate Read
Step5 67°C 15s

Step 6 GOTO Step 3 44x

Step7 40°C 20s

Doplnte “Sample Volume“ na 20ul.
Sbér dat emisniho signdlu je v kroku Step 4 pri 55 °C.

Pro nastaveni filtr( pouZijte v ,,Scan Mode” vsechny kandly, ale v ,,Plate Manager” nastaveni pro vzorky vyberte
pouze fluorofory FAM a HEX. Oznacte pozice s umisténymi vzorky s ctenim v FAM a HEX kanalech jako
,Unknown” vzorky, pfipadné ,Standard”. Kompletni teplotni profil mGze byt nahrdn jako Run Template "
EliGene COVID19 CONFIRM RT_CFX_v00.prcl". Run Template mlze byt zkopirovan z CD priloZzeného v kitu.

Priprava reagencii

° Pro zamezeni kontaminace udrzujte vSechny zkumavky zaviené a postupujte dle instrukci.

° Pred pouzitim musi byt vSechny reagencie zcela rozmraZzené, kratce promichané na vortexu a kratce
stocené.

° 5 ul interni kontroly RNA (IC RNA) pridavejte aZ po pridani lyza¢niho roztoku do vzorku.

V zadném pripadé nepridavejte interni kontrolu k vyizolované RNA az tésné pred PCR analyzou!

VAROVANI: Je také moina kontaminace v laboratornim prostoru. PouZivejte samostatnou pipetu pro Master
Mixy, samostatnou pipetu pro pozitivni kontroly a samostatnou pipetu pro vzorky! Dodrzujte vSechna
doporuceni pro laboratore provadéjici analyzy RNA.
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Priprava reakéniho mixu

1. Vezméte zkumavku oznacenou Confirm Mix a zkumavku Enzyme Mix a rozmrazte pfi pokojové teploté.
lhned po rozmrazeni kratce odstredte v centrifuze. Pfipravte Master Mix smichanim 14 pl SARS-CoV-2
Mixu a 1 ul Enzyme Mixu na reakci a kratce odstredte.

2. Detekce: Pridejte 15 pl Master Mixu do amplifikacnich zkumavek nebo desticek a pridejte 5 ul
izolovaného vzorku RNA. Pfi pipetovani vzorku budte opatrni, abyste zabranili kfiZzové kontaminaci
vzorkd. Pripraveny Master Mix by mél byt pouzit do 30 minut a nelze jej znovu pouzit. Pfipraveny
Master Mix nemrazte.

3. Pozitivni kontrola: Napipetujte 15 pl Master Mixu samostatné do amplifikacni zkumavky nebo
desticky. Poté pridejte 5 ul PC SARS-CoV-2. Pfi pipetovani pozitivni kontroly budte opatrni, abyste
zabranili kontaminaci vzorkd. K pipetovani pozitivnich kontrol pouzijte mikropipetu ur¢enou pouze
pro pipetovani pozitivnich kontrol.

Vlozte mikrozkumavky nebo destitku do gPCR pfistroje a spustte program dle kapitoly Konfigurace gPCR
pfistroje vyse.

Odecet vysledkii

LightCycler® 480 (Roche):

V nabidce “Sample Editor” zvolte moznost “Abs Quant”.

V nabidce “Analysis” zvolte moznost “Abs Quant/2nd Derivative Max”.

V okné Analysis zvolte v nabidce “ColorComp” moznost “In Database” a “Universal CC FAM (510)-VIC(580)”
Color kompenzaci.

Pozitivni vysledek na SARS-CoV-2: Pozitivni vysledek je charakterizovan amplifikaci spojenou s narlistem signalu
ve FAM kandlu (465-510). V pripadé negativniho vysledku nedojde k amplifikaci a detekci signalu.

Interni kontrola (IC RNA) musi byt vidy amplifikovana v kazdém vzorku. Interni kontrola je charakterizovdna
amplifikaci spojenou s narGstem signdlu v HEX kanalu (533-580).

QuantStudio 3 a 5 (ThermoFisher Scientific):

V nabidce “Analysis Settings” vyberte moznosti “Automatic Treshold” a “Automatic Baseline” a zanalyzujte
vysledky.

Pozitivni vysledek na SARS-CoV-2: Pozitivni vysledek je charakterizovan amplifikaci spojenou s narlistem signalu
ve FAM kanalu (em. 518 nm). V pfipadé negativniho vysledku nedojde k amplifikaci.

Interni kontrola (IC RNA) musi byt vidy amplifikovdna v kazdém vzorku. Interni kontrola je charakterizovana
amplifikaci spojenou s narlstem signalu v HEX kanalu (em. 548 nm).

Rotor-Gene Q (Qiagen):

Kliknéte v hlavni nabidkové listé na ikonu “Analysis” a vyberte Analyzu “Quantitation”. V okné , Quantitation
Analysis” zvolte moznosti “Dynamic Tube” a “Slope Correct”. V nabidce “Outlier Removal” nastavte NTC
Treshold na 10 %.

Pozitivni vysledek na SARS-CoV-2: Pozitivni vysledek je charakterizovan amplifikaci spojenou s narlistem signalu
ve FAM kandlu (Green). V ptipadé negativniho vysledku k amplifikaci nedojde.

V pripadé negativniho vysledku nedojde k amplifikaci.

Interni kontrola (IC RNA) musi byt vidy amplifikovana v kazdém vzorku. Interni kontrola je charakterizovana
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amplifikaci spojenou s ndrdstem signalu v HEX kanalu (Yellow).

CFX96 Touch (Bio-Rad):

V okné “Data Analysis” zvolte moznost “Quantification”. V ,Setting” menu zvolte moZnost , Baseline Setting” a
vyberte , Baseline Subtracted Curve Fit“ a moznost , Apply Fluorescence Drift Correction”.

V okné “Data Analysis” zvolte moznost “Quantification”. V ,Setting“ menu zvolte moznost ,,Baseline Treshold”
a vyberte ,,Baseline Cycles” moznost ,,Auto calculated” a ,,Single Treshold” moznost “Auto calculated”.

Poté v okné “Data Analysis” vyberte jednotlivé fluorofory (FAM a HEX) kliknutim na box s jejich oznaceni pod
amplifikaénim grafem a odectéte vysledky jednotlivych vzorka.

Pozitivni vysledek na SARS-CoV-2: Pozitivni vysledek je charakterizovan amplifikaci spojenou s narlistem signalu
ve FAM kandlu (em. 518 nm). V pfipadé negativniho vysledku k amplifikaci nedojde.

Interni kontrola (IC RNA) musi byt vidy amplifikovana v kazdém vzorku. Interni kontrola je charakterizovéna
amplifikaci spojenou s nardstem signalu v HEX kanalu (em. 548 nm).

Interpretace vysledkii
Negativni vysledek

Pokud nedojde k narlstu amplifikacniho signalu v kanalu FAM pred 40. cyklem, Ize vysledek interpretovat jako
pravdépodobné negativni nebo s koncentraci RNA pod detekénim limitem soupravy (5 genomovych
RNA/reakci). Signdl pro interni kontrolu (IC RNA) musi byt pozitivni (viz kapitola Kontrola kvality).

Vysledek nevylucuje pritomnost infekce virem SARS-CoV-2, protoZe vysledky testu jsou zavislé na spravném
odbéru vzorku i jeho zpracovani. Vysledky jsou téz zavislé na pfitomnosti dostatecného mnozstvi analyzované
RNA viru SARS-CoV-2. Bylo zjisténo, Ze virus miZe byt vyluéovan pferusované, a dokonce i u infikovaného
pacienta muZe byt hladina viru v klinickych vzorcich v danych dnech pod detekénim limitem jakékoli metody
RT-qPCR. Z tohoto dlivodu se doporucuje provést alespoin dvé, nejlépe vice RT-qPCR vySetieni u jednoho
pacienta v prubéhu nékolika dnt.

Pozitivni vysledek

Amplifika¢ni signdl se objevi ve FAM kanalu pfed 40. cyklem. SARS-CoV-2 RNA byla detekovdna ve vzorku.
Vzorek je pozitivni na RNA SARS-CoV-2.

Inhibovany vzorek

V pripadé, Ze nedojde k nartstu amplifikacniho signalu specifického pro SARS-CoV-2 v kanalu FAM a ani k
nartstu amplifikacniho signalu v kanalu HEX, je nutné analyzu zopakovat nejlépe s nové izolovanymi vzorky
RNA. Ujistéte se, Ze elu¢ni pufr neinhibuje reakci PCR. V tomto pfipadé se doporucuje provddét eluce do vody
pro molekuladrni biologii.

Kontrolni postup

Souprava EliGene® COVID19 CONFIRM 500 RT zahrnuje interni kontrolu (IC RNA). Interni kontrola sleduje
kvalitu izolace RNA a detekuje vyskyt inhibice procesu reverzni transkripce a amplifikace. Pro kontrolu vytézku
izolace a vyskytu inhibice pfi amplifikaci musi byt pred izolaci RNA pfidana pfimo do vzorku interni kontrola (IC
RNA). V pripadé, Zze vzorek je SARS-CoV-2 RNA negativni, Ct interni kontroly musi byt Ct < 32.

Interni kontrola musi byt pfridavana pfimo ke vzorku s lyza¢nim pufrem pred zahdjenim izolace virové RNA.

Kromé toho hodnoty poétu cyklt u vSech vzorkd, u kterych je RNA izolovana stejnym zplsobem musi mit
poéet cyklu interni kontroly (IC) v kanalu HEX v rozsahu 3 cykld. Vétsi odchylka v hodnoté poétu cykld v
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jednom béhu gPCR naznacuje nestandardni podminky v izolaci RNA. Tato podminka se vSak nevztahuje na
vysoce pozitivni vzorky (pocet cykll v kandlu FAM <20).

Referencni materidl

Ke sledovéni vSech postupl zahrnujici RNA izolaci a qPCR detekci miZete pouZit referenéni virovy material
pozitivni na SARS-CoV-2. Komercni pozitivni material neni k dispozici. NepouZivejte uméle vytvorené RNA nebo
DNA, ani pozitivni kontroly od jinych vyrobca.

Reseni problému
1. V pripadé, Ze nedojde k amplifikaci interni kontroly (IC RNA), mUzZe jit o zavadu v postupu izolace RNA,
nebo pouZiti kitu po dobé exspirace nebo o zdvadu na pfistroji pro gPCR.

2. Pokud je rozsah poctu cykll interni kontroly amplifikace vyssi nez 3 cykly, jedna se o pravdépodobné o
nehomogenitu v izolaci RNA, ktera zpUlsobila ¢astecnou inhibici qPCR. V tomto pfipadé je treba zvazit
opakovaniizolace RNA. Dalsi mozZnosti je dvakrat nebo pripadné i vicekrat zredit izolovanou RNA.

3.V pfipadé, zZe se neamplifikuje pozitivni kontrola, mGze jit o pouZiti kitu po dobé exspirace nebo o zdvadu
na pfistroji pro qPCR. Dale se muZe jednat o nedodrieni doporuceného postupu pri pfipravé a
vyhodnoceni vzorku.

Funkcni charakteristiky
Analytické funkéni charakteristiky:

Analyticka citlivost soupravy EliGene® COVID19 CONFIRM 500 RT je 5 genomovych RNA pfidanych do Master
mixu. Citlivost metodiky byla ovéfena ndasledovné. Byla pfipravena fedici fada vzorkG RNA pozitivnich o
znamych koncentracich. Celkem byla testovana tfikrat. Detekce SARS-CoV-2 byla Uspésna na 100% u vSech
vzork( s koncentraci 5 a vice kopii RNA pridanych do Master mixu.

Analyticka citlivost je 5 kopii SARS-CoV-2 virové RNA v reakénim Mixu.

Analyticka specifita metody je 100%. VSechny primery a sondy byly schvéleny a doporu¢eny WHO. Navic byla
analyzovana analytickd specificita metody porovnanim sekvenci primerd a sond se vsemi znamymi sekvencemi
RNA a DNA v databazi GenBank a nebyla zjiSténa Zadna zkrizena reakce. Nebyla nalezena 7Zadna zkfizena reakce
s lidskym genomem.

Klinicka specifita a senzitivita byla testovana na 143 klinickych vzorcich. Jako referenéni material byly pouzity
stéry z nosohltanu a sliny. Vzorky byly nezavisle testovany pomoci soupravy EliGene® COVID19 CONFIRM 500
RT a ¢tyrmi referenénimi metodami - metodou doporu¢enou WHO (Charité - Corman VM, Landt O, Kaiser M, et
al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill 2020;25) a tfemi
soupravami ozna¢enymi CE IVD.

Souprava EliGene® COVID19 CONFIRM 500 RT ukdzala ve srovnani se dvéma referenénimi metodami 100%
shodu:

Skuteéné pozitivni (A) = 61 (53 stérli z nosohltanu, 8 vzork slin)
Falesné pozitivni (B) =0

Falesné negativni (C) =0

Skutecné negativni (D) = 82

Vytvoreno: MARA Navod k pouziti EliGene COVID19 CONFIRM 500 RT
Misto uloZeni: https://www.elisabeth.cz/produkt-eligene-covid19-confirm-500-rt-cz.html
Tento dokument je majetkem ELISABETH PHARMACON, spol. s r. 0. Je ur¢en ke zverejnéni. Verze: 250422-02

Soubor stazen: 18.05.2024 07:39 online uzZivatel Strana 8 z 12



ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.

. ®
Rokycanova 4437/5
P E I ' sa b et h 615 00 Brno-Zidenice, Ceska republika
h IC: 26258412, DIC: 226258412
armacon Tel.: +420542 213851
E-mail: info@elisabeth.cz O
www.elisabeth.cz v |

Senzitivita = A/(A+C) = 61/(61+0) = 100%
Specifita = D/(D+B) = 82/(82+0) = 100%

Klinicka specifita a senzitivita soupravy EliGene® COVID19 CONFIRM 500 RT je 100%.

Meéici interval

Souprava umozriuje detekci 5 x 10°- 5 x 108 virovych RNA molekul v reakéni smési.

Interni kontrola kvality

Jako interni kontrola kvality se pouziva interni kontrola (IC RNA) pro kontrolu procesu izolace RNA, reverzni
transkripce a amplifikace DNA. PouZiva se pozitivni kontrola pro funkéni kontrolu Master Mixu a jako referencni
vzorek.

Limitace testovaciho postupu

Senzitivita soupravy zavisi na manipulaci se vzorkem (izolace RNA). Dirazné se doporucuje pouZivat izolacni
sady a postupy doporucené v této prirucce.

Negativni vysledek nevyluCuje vyskyt infekce SARS-CoV-2. Vysledky tohoto testu zavisi na spravném odbéru a
zpracovani vzorku. Vysledky jsou také zavislé na dostatecném mnozstvi analyzované SARS-CoV-2 RNA.
Pfitomnost SARS-CoV-2 RNA v klinickych vzorcich infikovanych osob zavisi na fazi infekce a muize byt
prerusovana. Konecny zavér k diagnostice a 1éCbé pacientl musi dat osetfujici 1ékaf.

Biologické referencni intervaly

Zadné pouzitelné pro tuto soupravu.

Upozornéni
Po smichani je Master Mix stabilni po dobu 30 minut.
Nezamrazujte zkumavky s Master mixem opakované!

Nemichejte komponenty kitll riznych Sarzi.

Obecnd varovdni a bezpecnostni opatreni

Tato souprava je uréena pouze pro in vitro pouziti.

e SARS-CoV-2 je velmi nebezpecny patogen, dodrzujte aktualni nafizeni a doporuceni WHO pro
laboratofe BSL2+ nebo BSL3

e laboratorni ochranné rukavice a respiratory FFP3 jsou nezbytné pro praci. Pracujte prosim
v pfislusnych Biohazard boxech. Také odstifedovani vzorkli musi byt provadéno v Biohazard boxech.
Méjte na paméti, Ze i virova RNA mazZe zpUsobit infekci.

e  Pracujte se viemi biologickymi vzorky jako s potencialné infekénim materialem. Vyhnéte se primému
kontaktu s biologickymi vzorky. Vyhnéte se rozliti vzork( a tvorbé aerosold.

e VSechny centrifugy, mini centrifugy a vortexy pouZivejte pouze v Biohazard boxu, abyste zabranili
kontaminaci aerosolem.

e Jakykoliv materidl, ktery pfiSel do styku s biologickymi vzorky, musi byt dekontaminovan 3%
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chlornanem sodnym po dobu nejméné 30 minut anebo autoklavovan pfi 121 °C nejméné 60 minut
pred umisténim do odpadu.

e Vsechny pouZité pomucky, Spicky a pracovni materidly a odévy povaZujte za potencionalné infekéni a
zlikvidujte podle platnych predpisti a doporuéeni pro manipulaci s vysoce infekénim odpadem.

e  Pracujete se vSemi reagenciemi a pouzZivanym materidlem s védomim, Zze mohou prendset infekéni
agens. Vyhnéte se pfimému kontaktu s reagenciemi. Odpad musi byt likvidovan v souladu s
adekvatnimi bezpecnostnimi predpisy. Spotfebni materidl musi byt spalen. Tekuté odpady obsahujici
kyseliny nebo zasady museji byt pfed likvidaci zneutralizovany.

e Pouzivejte vhodné ochranné obleceni, rukavice a ochranu oci a obliceje.

e Nikdy nepipetujte roztoky usty.

e Nejezte, nepijte. Nekurte a neaplikujte kosmetiku v laboratornich prostorach.

e  Radné si umyjte ruce po praci se vzorky a reagenciemi.

e  Pracujte ve standardnim rezimu oddélenych mistnosti: izolace, PCR set up, amplifikace, detekce

e Likvidujte zbylé reagencie a odpad v souladu s adekvatnimi bezpe¢nostnimi predpisy.

e Pred zapocetim prace si radné prectéte veskeré instrukce uvedené v tomto navodu.

e  Pri praci postupujte presné podle navodu k pouziti.

e  Kit nepouzivejte po dobé exspirace, ktera je uvedena na obalu.

e  PouZivejte pouze reagencie poskytované v rdmci kitu a reagencie doporucené vyrobcem.

e Nemichejte reagencie z rliznych sarzi!

e NepouZivejte reagencie ze souprav jinych vyrobcd!

e Neménte doporucené protokoly PCR analyzy!

Varovdni a bezpecnostni opatreni pro molekuldrni biologii

e  Molekuldrné-biologické postupy jako jsou izolace nukleové kyseliny, reverzni transkripce, amplifikace
a detekce vyzaduji kvalifikovany personal z dlivodu zamezeni chybnych vysledkd, specidlné vzhledem
k degradaci nukleovych kyselin obsaZzenych ve vzorcich a k mozné kontaminaci.

e Je nezbytné mit k dispozici samostatnou mistnost pro extrakci nukleovych kyselin, pro pfipravu
amplifika¢nich smési a pro detekci. Zabezpecte, aby se produkt amplifikace nikdy nedostal do
mistnosti pro extrakci nukleovych kyselin nebo do mistnosti pro pfipravu amplifikacnich smési.

e Je nezbytné pouzivat vhodné laboratorni plasté, rukavice a pomlcky uréené pro izolaci nukleovych
kyselin nebo pro pripravu amplifikacnich smési nebo pro detekci. Nikdy neprendasejte laboratorni
plasté, rukavice apomlcky mezi mistnostmi pro extrakci nukleovych kyselin, pro pfipravu
amplifikanich smési a pro detekci.

e Vzorek, ze kterého se analyza provadi, musi byt hned od pocatku pro RNA analyzu urcen a musi s nim
byt podle toho nakladano, napf. vzhledem k mozné kontaminaci, degradaci nukleovych kyselin atd.
Vzorek musi byt zpracovavan v laminarnim boxu. Rlizné vzorky nesméji byt otevieny ve stejnou dobu.
Automatické pipety uZivané pro praci s biologickymi vzorky museji byt pouZivany pouze pro tuto
specifickou praci a museji byt pouzivany Spicky s filtrem. Pouzivané $picky museji byt sterilni a prosté
DNA/RNA a DNaz a RNaz.

e S reagenciemi by mélo byt pracovano v PCR boxu. Pfipravujte reagencie uréené pro amplifikaci
oddélené. Automatické pipety uzivané pro praci s reagenciemi museji byt pouzivany pouze pro tuto
specifickou praci a museji byt pouzivany spicky s filtrem. PouZivané Spicky museji byt sterilni a prosté
DNA/RNA a DNaz a RNaz.
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e S produkty po amplifikaci je tfeba zachazet maximalné opatrné, aby nedoslo k jejich rozptyleni do
prostiedi laboratofi a k pfipadné kontaminaci nové testovanych vzork(. Automatické pipety uzivané
pro praci s PCR produkty museji byt pouzivany pouze pro tuto specifickou praci a museji byt pouzivany
Spicky s filtrem.

Varovdni a bezpecnostni opatreni tykajici se sloZek této soupravy

Zkumavky obsahujici SARS-CoV-2 Mix a Enzyme Mix jsou jednorazové, a proto je nutné je pouzit pfi pripravé
reakéni smési pouze jednou.

Mixy obsahuji nasledujici bezpecnostni upozornéni (P):

P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranny odév / ochranné bryle / oblicejovy stit.

P281 Podle potieby pouzivejte osobni ochranné prostiedky.

Zkumavky obsahujici IC RNA jsou jednorazové, a proto se musi pouZit pouze jednou pfi pfipravé reakéni smési.

V ptipadé jakychkoliv problémi se obratte na zdkaznické centrum spolec¢nosti ELISABETH PHARMACON,
spol.sr. o.
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Diagnosticky zdravotnicky prostfedek in vitro
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V souladu s poZzadavky Evropské Direktivy 98\79\EEC pro diagnostické zdravotnické prostredky in
vitro.
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